LABORATORIO DE ANALISES
C construserv HIDROSSEDIMENTOMETRICAS

1. Introducéo

No presente relatorio sao apresentados os resultados dos ensaios de sedimentos em suspensdo das amostras
col etadas nos levantamentos efetuados no rio

Os ensaios efetuados objetivaram a determinacdo da concentracdo de sedimentos do material amostrado.

2. Metodologia Aplicada

As andlises séo realizadas de acordo com as instrucdes contidas no Guia de praticas sedimentomeétricas.
Brasiliaz ANEEL. 2000.

3. Informagbes da Amostragem

Loca daColeta: TIBAGI MONTANTE JUSANTE Nome do Rio:
Data da Coleta: 17/11/2019 Medic&o: 008

Responsavel pela Coleta: maykol Responsavel pelo Recebimento: Giselli Santos
Data de Recebimento no Laboratorio: 19/11/2019

4. Informacgbes da Coleta

Tipo de amostrador utilizado na col eta de sedimento em suspensdo: DH-49
Tipo de amostrador utilizado na coleta de sedimento do leito: Rock Island
Metodologia de medicgéo: I1L

Cotameédia: 3,95m

Temperatura da &gua: 26,0°C
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5.Valoresdereferéncia

Para a classificacdo granulométrica do material amostrado, sdo validas as tabel as organizadas por
diferentes entidades, desde que devidamente especificada.

No presente ensaio fez-se uso da tabela American Geophysical Union, transcritana Tabela 1. Vale ressaltar
gue as formul as e calcul os da descarga solida geralmente utilizam classificacéo.

Tabela 1: Classificagdo granulométrica da American Geophysical Union.

Diametr os(mm)|Denominacdes
64-32 Cascaho muito grosso
32-16 Cascalho grosso
16-8 Cascalho médio

8-4 Cascalho fino

4-2 Cascalho muito fino
2,00-1,00 Arelamuito grossa
1,00-0,50 Areiagrossa
0,50-0,25 Arelamédia
0,25-0,125 Arelafina
0,125-0,0625 |Arelamuito fina
0,0625-0,031 |Silte grosso
0,031-0,016 Silte médio
0,016-0,008 Siltefino
0,008-0,004 Silte muito fino
0,004-0,0020 |Argilagrossa
0,0020-0,0010 |[Argilamédia
0,0010-0,0005 |Argilafina
0,0005-0,00024 [Argilamuito fina
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6. Resultados

6.1 Material solido em suspensio:

Concentracao: 8,66 mg/L

6.2 Descar ga solida:
Descarga solida medida: 104,909 (t/dia)

Descarga solidatotal calculada pelo método simplificado de Colby: 195,079(t/dia)
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6.3 Granulometria de sedimento em suspensao:

Granulometria de sedimento em suspenséio
Estagdo:  UHE Tibagi Montante Jusante O construserv
L S rqp
mo: T‘ikxmg‘l {" Uas enerqia
Andilise granulométrica de suspers@o % < @ (mm)
Medlicgo Data GRF - granulometria da fragéo fina (site + argla) GRG - granudometria da fragéio grossa (areia)
0,002 00039 00055 00078 0010 00156 0,021 00,0312 0,0442 00625 0,125 0,25 0.5 1 2 4
008 17inhs 100.0
6.4 Granulometria media de sedimento em suspensao:
Granulometria média de sedimento em suspenséio
Estagfio: | UHE Tibagi Montante Jusante O construserv
f" Ias = e I"' a
Rio: Tibagi
Composigéio Comp. estimada 1 Cone. Casc. Areia Areia Areia Areia Areia Site Site Site Site
Areia Sit Argia Siite Siite Argia areia muito migr. grossa  média fina mffina  grosso  médio fino mffino
Medigdo Data | 2/0,062 = + 0,062/ 0,004/ fino 21 1/0,5 0,5/025 0,25/ 0,125/ 0,0625/ 0,031/ 0,016/ 0,008/
A A Y agla 0,004 0,0002 42 0125 0,0625 0,031 0016 0008 0,004
mm (%) (o0) (o) i ; : : A
008 17Mmhg 0,0

N&o foi possivel realizar a coleta de sedimento do leito devido as caracteristicas rochosa do
mesmo.

6.5 I ntervalos granulométricos dos sedimentos:

Intervalos granulomeétricos dos sedimentos

O construserv

Estacdio: UHE Tibagi Montante Jusante
m qug F uas - energia
o: ibagi

Mcterial de Leito (¢ mm)

Tipo de granulometria: Material em Suspenséio (¢ mm)
Niimero das foixas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Medigdo  Data v | e | e Y 0,000 00156 0,002 0,065 0125 025 05 1 2 0000 00156 0,002 0,0625 0125 0325 05 1 2 4 8
0,0156 00625 0,0625 0,125 025 05 1 2 4 00156 D,0625 0,0625 025 025 05 1 2 4 8 2
(mm) (oprm) (@) (®)
o008 17A1A9 8,66 100,0
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6.6 Resumo das medicoes:

E"bnstruserv Resumo das medicGes
Sguas « energia Estagdo: UHE Tibagi Montante Jusante Rio: Tibagi
Amostroo N ; : Temp. Distéirci G Descarga sdlda
5 mas res Mzt De’sr_c:rga Uello(. Prof. média V| e ’En'ID C ancia Q’:tcl Descarga sol. s ga .(tliiuJ
Medigiio  Data s e S Liquida Média (m Pty = dgua (ma/) am.ffundo  média Medida modif. Einstein simpl. Colby 1957
5 ) (ms) QDY @97 Q) (m) (m) (tide) _ ndomed.  totd Y niomed. total
001  23/518 SACA Rockkland UL 7793 032 211 234 11650 24571 2200 761 0,10 3,64 51,212 47,068 98280
o0z 17/918 DH-49 Rock kland L 433 oxn 177 1.83 n6,50 205,89 20,00 6,60 0,10 329 24,712 14,708 39,420
003 311018 D-49 Rockklond WK 21575 071 259 285 1700 30323 2370 3326 0.10 433 619,993 691,339 131332
004  2/219 DH49 Rockbland KL 10326 035 256 281 1530 29511 28,00 5947 0,10 3,78 530,571 172114 702,685
005 10/519 D-48 Rockkland WL 101,96 037 218 215 12500 27447 2400 1790 0,10 3,82 157,687 107552 265,239
006 4/6f19 D-49 Rock kland L 849,81 114 599 7.08 124,19 7441 2230 8.n 0,10 6,20 639,740 1.450,803 2.090,543
007 208119 DH-48 Rockkland W 7386 023 207 21 15400 31878 1200 7.5 0.10 3,67 45,628 27,618 73,246
008 17119 DH-49 Rockkland WL 14005 034 255 273 16093 41040 2600 866 0,10 395 104,909 90,70 195,079
Amanda Ronix
p L.
Responsavel Técnico
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